
Instrucțiuni de utilizare 
 
 
 
 

Veinoplus Arterial 
 
 
 



Stimate client! 
 
Vă mulțumim pentru încrederea acordată stimulatoarelor VEINOPLUS.  
VEINOPLUS ARTERIAL se bazează pe o tehnologie patentată, dezvoltată de-a lungul mai multor ani, 
care oferă o stimulare foarte sigură și plăcută.  
VEINOPLUS ARTERIAL este un dispozitiv medical în conformitate cu Directiva 93/42/CEE privind 
dispozitivele medicale, care reduce durerea pacientului și îl ajută în viața de zi cu zi. Vă rugăm să 
citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza dispozitivul. 
CUM FUNCȚIONEAZĂ 
VEINOPLUS ARTERIAL stimulează electric mușchii pacientului pentru a produce contracții.  Aplicat la 
nivelul vițeilor, acesta îmbunătățește circulația ("tehnologia celei de-a doua inimi"). VEINOPLUS 
ARTERIAL este special conceput pentru a îmbunătăți circulația deficitară la nivelul membrelor 
inferioare. 
TRADEMENTS 
 
VEINOPLUS ARTERIAL poate fi utilizat în toate afecțiunile care au ca rezultat o circulație deficitară. 
Efectele dispozitivului includ: 

• Îmbunătățește circulația locală a sângelui 
• Reduce durerea la nivelul picioarelor 
• Reduce edemul (umflarea) la nivelul picioarelor 
• Îmbunătățește capacitatea de vindecare a membrelor inferioare 

Rezultatele obținute cu acest dispozitiv nu sunt garantate și pot varia de la un pacient la altul.  
Dacă simptomele persistă, adresați-vă medicului dumneavoastră. 
 
CONTRAINDICAȚII ȘI AVERTISMENTE 
 
Contraindicații:  
VEINOPLUS ARTERIAL nu trebuie utilizat la pacienții cu stimulatoare cardiace. 
 
Atenție: 
Dacă aveți următoarele afecțiuni sau nu sunteți sigur de starea dumneavoastră, contactați un medic 
înainte de a utiliza VEINOPLUS ARTERIAL. 

• Tromboza venoasă 
• Hemofilie 

Nu aplicați electrozii pe pielea deteriorată, inflamată, infectată, bolnavă sau pe venele varicoase 
grave. 
 Dacă apare iritația pielii în timpul utilizării dispozitivului, întrerupeți imediat utilizarea acestuia și 
contactați medicul dumneavoastră. 
 
Precauții și restricții: 
Utilizarea simultană a VEINOPLUS ARTERIAL și a altor dispozitive de electrostimulare de înaltă 
frecvență este INTERZISĂ, deoarece poate provoca leziuni. 
Amplasarea electrozilor pe piept poate crește șansele de fibrilație.  
Nu utilizați VEINOPLUS ARTERIAL în timp ce operați utilaje sau conduceți vehicule. 
 Țineți-l departe de copii! 
 
  



CÂND SĂ UTILIZAȚI VEINOPLUS ARTERIAL? 
 
Utilizați VEINOPLUS ARTERIAL zilnic pe membrul (membrele) afectat(e).  
Cu cât utilizați mai mult VEINOPLUS ARTERIAL, cu atât este mai eficient. Dispozitivul nu prezintă 
riscuri de utilizare excesivă. 
 Tratamentul durează 60 de minute și se întrerupe automat la finalul acestuia.  
Puteți face mai multe tratamente succesive, fără o perioadă minimă de repaus  
între tratamente. 
 Consultați medicul dumneavoastră pentru frecvența tratamentului. 
 
 

CINE FOLOSEȘTE VEINOPLUS ARTERIAL? 

Vă rugăm să citiți instrucțiunile și să consultați diagramele de pe pagina de gardă. 
1. Compartimentul pentru baterii este situat pe partea din spate a dispozitivului. Nu utilizați 

niciun instrument pentru a deschide capacul compartimentului pentru baterii. 
2. Introduceți bateria în dispozitiv, urmând marcajele +/-, apoi înlocuiți capacul. 
3. Scoateți electrozii din capacul de plastic fără să trageți de cablu. 
4. Așezați ambii electrozi pe un vițel dacă problemele apar pe o parte a corpului (5a) sau pe 

ambii viței dacă simptomele apar pe ambele părți (5b). 
5. NU porniți aparatul înainte de a conecta electrozii. 
6. Conectați mai întâi electrozii la cablu, apoi conectați cablul la dispozitiv. 
7. Porniți VEINOPLUS ARTERIAL prin apăsarea butonului de pornire/oprire. 
8. Stimularea dispozitivului este mai eficientă atunci când vă aflați într-o poziție așezată sau 

înclinată de odihnă. LASSAN creșteți intensitatea tratamentului prin apăsarea butonului plus 
până când simțiți cum se contractă mușchii mai profunzi ai gambelor. Cu cât intensitatea 
este mai mare, cu atât mai bune sunt rezultatele cu VEINOPLUS ARTERIAL. În cazul în care 
contracțiile devin prea intense/inconfortabile, reduceți intensitatea prin apăsarea butonului 
minus. 

9. VEINOPLUS ARTERIAL se va opri automat după 60 de minute de tratament, dar puteți opri 
tratamentul în orice moment apăsând butonul pornit/oprit. 

10. Îndepărtați întotdeauna electrozii din aparat numai DUPĂ ce ați oprit aparatul. 
11. Îndepărtați electrozii de pe piele fără a trage de cablu. 
12. Puneți capacul de plastic pe electrozi și puneți-i în punga furnizată. 
 

  



Accesorii 
 
VEINOPLUS ARTERIAL este echipat cu toate accesoriile necesare pentru o utilizare ușoară, sigură și 
eficientă. Acestea includ electrozi autoadezivi, un cablu, o baterie alcalină de 9V și un manual de 
utilizare. 
 
Electrozi: 
VEINOPLUS ARTERIAL generează impulsuri electrice și furnizează energie la suprafața pielii cu 
ajutorul unei perechi de electrozi biocompatibili (VEINOPLUS  
PACK). Pentru un tratament eficient și sigur, utilizați numai electrozi VEINOPLUS PACK, sigilați și din 
ambalajul original. Acești electrozi sunt reutilizabili.  
O singură persoană trebuie să utilizeze o pereche de electrozi. Înainte de a aplica electrozii, curățați 
suprafața pielii pacientului de murdărie. 
Electrozii uzați trebuie înlocuiți dacă nu se mai lipesc. Atunci când electrozii încep să își piardă 
proprietățile adezive, umeziți suprafața cu câteva picături de apă înainte de aplicare. Acest lucru va 
prelungi durata de viață a electrozilor.  Instrucțiuni specifice privind utilizarea și întreținerea 
electrozilor pot fi găsite în ambalajul acestora. 
 
Elemente: 
Bateriile trebuie înlocuite dacă simbolul bateriei clipește pe ecran. Pentru a înlocui bateriile, 
îndepărtați placa de acoperire a bateriilor. Utilizați numai baterii alcaline sau reîncărcabile de 9V 
6LR61 sau echivalente (6LF22, AM6, MN1604 sau GP1604). Dacă se utilizează alte baterii, 
VEINOPLUS ARTERIAL nu va funcționa. 
 
Măsuri de precauție pentru manipularea bateriilor: 

• Nu încercați să reîncărcați bateriile alcaline. 
• Nu scurtcircuitați bateriile cu obiecte metalice. 
• Nu aruncați bateriile în foc. 
• Păstrați bateriile la temperaturi cuprinse între +5 și +27 grade Celsius. 
• Scoateți bateria dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp. 
• Articolele uzate trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare. Acolo unde 

este posibil, în containere de reciclare. 
 
Cablu: 
Utilizați numai cablul VEINOPLUS ARTERIAL furnizat cu dispozitivul. 
  



Securitate 
 
Urmați instrucțiunile din acest manual pentru a utiliza VEINOPLUS ARTERIAL în mod sigur și eficient.  
VEINOPLUS ARTERIAL este în conformitate cu IEC 60601-1, care conține cerințe generale de 
siguranță pentru echipamente electrice medicale.  
Dispozitivul este în conformitate cu IEC 60601-1-2 pentru compatibilitate electromagnetică și IEC 
60601-2-10 pentru siguranța echipamentelor de stimulare nervoasă și musculară.  
Impulsurile VEINOPLUS ARTERIAL conduc cantități foarte mici de electricitate. Această cantitate se 
situează sub limitele stabilite de standardele internaționale de siguranță.  
Siguranța dispozitivului este certificată în conformitate cu standardul american AAMI/ANSI NS-4. 
 
Descriere tehnică 
 
VEINOPLUS ARTERIAL este un stimulator muscular electric alimentat de o sursă de energie internă 
(baterie de 9V) care stimulează cu impulsuri electrice de joasă frecvență și de joasă tensiune.  
Dispozitivul este conceput pentru o utilizare continuă, pe termen lung.  
Dispozitivul are un grad de rezistență la apă de IPX0.  
Curentul de intrare este mai mic de 0,5 W, în timp ce curentul de ieșire este mai mic de 0,05 W. 
 
Parametrii de ieșire ai VEINOPLUS ARTERIAL: 

• Curba de tensiune VEINOPLUS ARTERIAL este monopolară și echilibrată, cu o componentă 
netă de c.c. zero. 

• Timpul dintre impulsuri variază între 25 și 240 microsecunde. 
• În timpul impulsurilor, tensiunea de ieșire instantanee este de 50Vp +/- 5% dacă impedanța 

este cuprinsă între 250 și 10.000 Ohmi. 
Valorile maxime ale VEINOPLUS ARTERIAL la o rezistență de 500 Ohm:  
intensitatea maximă a curentului instantaneu: 100mA +/- 5% în timpul impulsurilor.  
Forma de undă este modulată de un sistem special care face ca mușchii să se contracte la o rată 
cuprinsă între 2 și 120 de contracții pe minut. 
 
  



Cerințe de mediu pentru utilizarea și transportul aparatului 
 
• VEINOPLUS ARTERIAL nu generează interferențe electromagnetice (EMI) dăunătoare pentru 

mediu conform IEC 60601-1-2. Dispozitivul poate fi utilizat în aeronave, dar numai după 
decolare și înainte de aterizare (a se vedea tabelele CEM). 

• Utilizarea dispozitivului în apropierea dispozitivelor terapeutice care utilizează microunde 
poate provoca interferențe cu funcționarea acestora. 

• VEINOPLUS ARTERIAL este conceput pentru utilizare în medii nesterile. 
• VEINOPLUS ARTERIAL și întăritorii săi trebuie depozitați și utilizați la temperaturi cuprinse 

între +5 și +27 grade Celsius și la o umiditate maximă de 50%. 
• Atunci când VEINOPLUS ARTERIAL ajunge la sfârșitul duratei de viață, acesta trebuie eliminat 

în conformitate cu normele corespunzătoare. 
 
Reparații 

 
• VEINOPLUS ARTERIAL nu necesită calibrare sau întreținere regulată. Dacă este necesar, 

instrumentul poate fi curățat cu un șervețel îmbibat în alcool. 
• Electrozii VEINOPLUS PACK furnizați cu VEINOPLUS ARTERIAL trebuie achiziționați numai de 

la un distribuitor VEINOPLUS. 
• Numai Ad Rem Technology sau reprezentanții săi autorizați pot repara echipamentul. Pentru 

a obține servicii de service, vă rugăm să vă adresați distribuitorului local. 
 
Garanție internațională 
 
VEINOPLUS ARTERIAL este fabricat la standarde de înaltă calitate. 
VEINOPLUS ARTERIAL este furnizat cu o garanție de 12 luni din partea producătorului. Această 
garanție acoperă orice defecte de fabricație, cu excepția bateriei, a sticlei ecranului, a deteriorării 
datorate utilizării, a deteriorării electrozilor și a cablului datorate utilizării.  
În plus, deteriorarea VEINOPLUS ARTERIAL și a accesoriilor sale rezultate în urma utilizării 
necorespunzătoare nu este acoperită de garanție. 
Această garanție internațională nu afectează drepturile dumneavoastră în calitate de client în 
Ungaria. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Ad Rem Technology sau resellerul dvs. 
local. 
 
  



Depanare 
 
Problemă: Dispozitivul nu funcționează, ecranul este întunecat. 
Soluție: înlocuiți bateriile. 
Problemă: Ecranul dispozitivului funcționează, dar nu simțiți nicio stimulare în picioare. 
Soluție: Verificați dacă ambii electrozi sunt aplicați corect pe suprafața pielii și dacă ambii sunt 
conectați corect la dispozitiv. Creșteți intensitatea stimulării apăsând butonul plus. 
Problema: Stimularea este mai puțin eficientă și mai puțin plăcută. 
Soluție. Aderența suprafeței gelificate a electrozilor este îmbunătățită prin aplicarea câtorva picături 
de apă. Dacă problema persistă, înlocuiți electrozii. 
Problemă: Atunci când electrozii sunt plasați pe ambele picioare în mod electrod/picior, este posibil 
să simțiți o stimulare mai slabă într-un picior sau să nu simțiți nicio stimulare într-un picior. 
Soluție: Este posibil ca mușchii gambei să nu răspundă la stimulare în același mod. Creșteți 
intensitatea stimulării. Dacă un picior tot nu răspunde la stimulare, iar celălalt este stimulat în mod 
inconfortabil, încercați să tratați câte un picior pe rând. 
Dacă problema dvs. nu este rezolvată cu ajutorul soluțiilor de mai sus, vă rugăm să contactați Ad 
Rem Technology sau un distribuitor autorizat pentru asistență suplimentară. 
 

Semnificația simbolurilor de pe copertă 

1. ON/OFF 
2. Setarea intensității 
3. Intensitatea de stimulare 
4. Timp scurs 
5. Indicator de înlocuire a bateriei 
6. Contor de utilizare 
7. Conector de cablu 
8. Electrozi 
9. Pozițiile electrozilor 

 
Semnificația simbolurilor de pe dispozitiv 
Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul 
Dispozitivul conține o componentă de tip BF (electrozi). 
Butoane de control al intensității 
Butonul ON/OFF 
Acest simbol indică faptul că VEINOPLUS este conform cu Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele 
medicale. Numărul organismului de certificare este 0535. 
 
 
Producător:  
Tehnologia Ad Rem 
162, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, Franța  
Tel: +33 (0) 1 42 60 00 22; Fax: + 33 (0) 1 42 60 00 63 
 
Vânzător:  
Scart Kft. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39. 
Tel: +36 53 200108; Fax: +36 53 200108 info@medimarket.hu 



 


